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摘暋要:在精确放射治疗中,精确计算楔形挡板的楔形因子是精确修正加入楔形挡板后剂量值的

关键。提出了基于衰减系数法思想的改进楔形野剂量修正算法,首先计算了楔形挡板材料的线性

衰减系数,再根据楔形挡板的实际剖面尺寸,建立了线性拟合公式计算射线束穿过楔形挡板的实

际厚度,精确计算楔形因子,并以 AAPM55号报告提供的45曘楔形挡板进行了验证。该方法在保

证计算精度的同时减少了大量离轴测量数据,减轻了物理师的负担,可以作为一种有效的楔形挡

板修正算法应用于放射治疗计划系统中。
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1暋引言

暋暋精确放射治疗是集核物理学、放射剂量学、放

射生物学、计算机科学、最优化理论与方法、医学

影像学等知识和方法为一体的先进放疗方法。它基

于最新的计算机技术,能够对医学影像信息进行处

理,准确建立剂量计算模型,并可以结合快速精确

的三维剂量场剂量计算方法以及多目标优化理论和

算法,实现实时准确的摆位和定位[1—3]。
剂量计算是精确放射治疗计划系统的核心功能

之一。常用的剂量计算方法包括解析剂量计算方法

和蒙特卡罗剂量计算方法[4,5],其计算精度直接影

响放射物理师制定治疗计划[1—3,6]。然而使用加速

器治疗肿瘤时,为了减少靶区以外的重要器官(紧
要器官)受到的辐射,通常要采用适形技术(如使用

多叶准直器 MLC),形成非规则野[7];对于一些复

杂的情形,则要用调强放疗技术(如使用楔形挡

板),对射线束进行修整来获得特定形状的剂量分

布和 理 想 的 靶 区 剂 量,以 改 变 平 野 的 剂 量 分

布[8,9]。

传统用的楔形挡板有15曘,30曘,45曘和60曘4种,

而且剖面也有变化。为了计算添加楔形挡板后的剂

量分布,要实际测量每个楔形板在不同射野的百分

深度剂量(PDD)和不同深度的离轴剂量(OAR)。

在放射治疗计划系统中,通常用测量加和不加楔形

挡板的剂量来计算楔形因子,再计算出加入楔形挡

板后的剂量分布[10]。这种方法忽略楔形挡板对

PDD的影响,用一个参考深度(d=10.0cm)[11]测

得的楔形因子结合平野的剂量得到楔形野的 PDD
值。根据研究可知,在特定射野和深度处测量的楔

形因子应用于其他射野和深度时,楔形照射野剂量

计算误差超过2%是不可避免的[12];在离轴方向

上,需要测量大量楔形野的OAR,数据的处理和存

储等工作量较大。在研究基于衰减系数法思想的楔

形挡板修正算法的基础上,我们提出了基于线性拟

合的楔形挡板修正算法,对中心轴上的剂量计算方

法进行了改进,提高计算精度;在离轴方向上减少

测量数据;同时对最初的线性插值的楔形挡板修正

算法进行了改进,可以作为一种有效的楔形野剂量
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计算方法在放射治疗计划系统中使用。

2暋楔形因子计算数学模型

2.1暋楔形野条件下的剂量计算公式

暋暋根据楔形因子的定义[8]可知,对 X(毭)射线束,
添加了楔形挡板后人体中某一点P(x,y,z)的剂

量Dw(x,y,z)可用公式(1)表示为

Dw(x,y,z)=D(x,y,z)Fw, (1)

式中,D(x,y,z)为平野(即未加楔形挡板情况)下
点P(x,y,z)的剂量,Fw为添加的楔形挡板的楔

形因子。其中 D(x,y,z)可以使用有限元笔形

束[13]、规则束模型[14]、MonteCarlo[12—17]等方法获

得;Fw使用衰减系数法计算。

Fw =e-毺d, (2)

式中,毺为楔形挡板材料的线性衰减系数;d 为射

束到达计算点P(x,y,z)时,穿过楔形挡板的厚

度。在Fw和d确定的情况下,使用下式计算楔形

挡板材料的线性衰减系数:

毺=lnFw

d
。 (3)

2.2暋楔形因子Fw的计算方法

暋暋现在医院内楔形挡板的放置经常采用通用型系

统[8],即射线束中轴始终通过楔形挡板的中心,如

图1所示。其中,S为放射源;楔形挡板位于放射

图1 楔形挡板放置示意图

源的下方,楔形挡板到放射源的距离为源楔距

(SWD);P(x,y,z)为人体内某一计算点;坐标原

点(0,0,0)选择射束中心轴与皮肤表面的交点。

暋暋楔形因子的计算,包括两步:一是计算楔形挡

板材料的线性衰减系数;二是计算射束穿过楔形挡

板的实际厚度,其中第二步是关键。

2.2.1暋计算楔形挡板材料的线性衰减系数毺
楔形挡板材料的线性衰减系数与射线的能量和

楔形挡板的材料有关,因此针对具体加速器的特定

能量,测量不同射野、参考深度(d=10.0cm)下的

楔形因子,以及射束中心轴穿过楔形挡板的厚度,
根据公式(3)计算得到在具体能量和不同射野下楔

形挡板材料的线性衰减系数毺。

2.2.2暋计算射束穿过楔形挡板的实际厚度

(1)建立笛卡尔坐标系。在设定的坐标系下

(如图1所示),x轴正方向指向楔形挡板的插入方

向,y 轴和z 轴正方向由右手螺旋定律确定。其

中,y 轴正方向指向射线束的入射方向,x灢z 平面

与射线束中心轴垂直;x灢y 平面与射线束中心轴平

行。
(2)确定楔形挡板各顶点的坐标。根据楔形挡

板的实际尺寸,按照一定的顺序(本文采用逆时针

方向),确定各个顶点的坐标。由于楔形挡板在板

长方向(即z方向)的厚度总是相同的,因此仅需计

算在x灢y 平面内穿过楔形挡板的厚度d。
(3)计算射线束穿过楔形挡板的厚度。根据放

射源坐标S(xs,ys)、计算点坐标P(x,y)和楔形

挡板各顶点坐标,分别确定扇形线方程SP和楔形

挡板各个顶点连线间的直线方程,根据线段相交计

算扇形线SP与楔形挡板各顶点连线的交点坐标。
由于射线束穿过楔形挡板的厚度沿y轴方向上,根

据y轴方向上的交点就计算得到经过计算点P(x,

y)的射线束穿过楔形挡板的厚度。楔形挡板的插

入方向包括左插、右插、前插和后插4种,各个顶

点的坐标确定后,插入方向也同时确定,因此使用

上述方法在各种插入情况下都适用。
(4)计算楔形挡板的楔形因子。计算得到射线

束穿过楔形挡板的厚度后代入公式(2),便可计算

出任意计算点处的楔形因子。

2.2.3暋射束中心轴上的剂量校正

测量不同射野和不同深度楔野下的PDD,使用

楔形野下的测量剂量作为射束中心轴上的剂量计算

结果。
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3暋计算结果与讨论

暋暋 选 取 美 国 AAPM(American Associationof
PhysicistsinMedicine)55号报告提供的18MV 和

45曘楔形挡板(如图2所示)作为示例,对添加楔形

挡板后的剂量计算结果进行验证,将测量数据与计

算值进行比较。

图2 18MV和45曘楔形挡板示意图[18]

暋暋为了便于计算,以该报告中提供的平野剂量代

替修 正 算 法 中 的 平 野 剂 量 (其 中 实 验 误 差 为

2%[18]),计算加入楔形挡板后任意计算点处的楔

形因子。其中,源楔距为52.0cm,源皮距为100.0
cm。在定义的坐标系下,楔形挡板各个顶点的坐

标按照逆时针顺序分别为 1(4.40cm,-47.8
cm),2(-5.70cm,-48.65cm),3(-5.70cm,

-48.0cm),4(-4.40cm, -48.0 cm),

5(-4.40cm,-47.1cm)和6(-3.90cm,-47.1
cm)。射束中轴穿过楔形挡板的厚度0.74cm,10
cm暳10cm 射野对应的楔形因子0.648。

使用该模型进行验证时,选择10cm暳10cm
的射野,以 AAPM 公布的楔形野条件下的测量结

果作为参考标准,对基于线性衰减系数思想计算得

到的楔形因子与平野下的剂量结果相乘,得到楔形

野条件下的PDD结果(见图3,图中Cal.,AAPM

图3 PDD分布

和 Modfy3条曲线重合)和若干深度下的 OAR结

果见图4和表1,将该结果与相同条件下的 AAPM
测量数据进行比较。

图4暋OAR分布

表1暋误差统计

PDD

原始 改进后

OAR(野内)

深度1cm 深度3cm 深度15cm
最大误差 2.72% 2.0% 2.84% 3.47% 2.71%

使用改进的楔形挡板剂量校正算法得到的计算

结果,PDD最大误差为2.0%;深度为3cm 时的

OAR最大误差为3.47%,但是最大误差都符合靶

区剂量不确定度应控制在暲5%[11]的要求,能够达

到临床对剂量精度的要求;而且同原始的楔形挡板

剂量校正算法相比,改进算法在PDD的精度上提

高了1%左右。
改进的楔形挡板修正算法,在射束中心轴上使

用测量的楔形挡板PDD数据代替计算得到的PDD
值,充分考虑了深度对楔形因子的影响,提高计算

精度;在离轴方向上不仅考虑了楔形板形状对楔形

因子的影响,保证计算精度,消除实验误差后最大

误差在1%左右,而且相比传统的楔形因子计算方

法,极大地减小了离轴测量数据的存储和使用。
不同楔形挡板具有不同的剖面尺寸,具有对应

的楔形因子和PDD测量数据。改进的楔形挡板剂

量修正算法根据上述少量的楔形挡板具体测量数据

即可算出相应的楔形因子。当这些测量数据准备齐

全后,便可以进行计算。因此该方法能够满足临床

的需求,可以作为一种普适的、有效的楔形野剂量

修正算法用于精确放射治疗计划系统。

4暋结论

基于线性衰减系数思想的楔形挡板剂量修正算
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法,在射线束中心轴上,使用楔形野的PDD值代替

平野的PDD值进行剂量计算,修正了深度对楔形

因子造成的影响,提高了计算精度;在离轴方向

上,考虑了深度对楔形因子的影响,在保证精度的

同时减少了大量临床 OAR数据的测量、数据处理

与储存,减轻物理师的工作负担,提高工作效率。
相对于最初的基于衰减系数思想的楔形挡板修

正算法,将楔形挡板各个顶点的线性拟合代替线性

插值,解决了楔形剖面某些顶点处于同一竖直平面

内不能插值的问题,同时该方法获得不同楔形挡板

的测量数据后,就可以针对具体楔形挡板进行计

算,是一种普适的楔形野剂量修正算法,可以应用

到大部分精确放射治疗计划系统中。
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ImprovedCorrectedAlgorithmofWedgeFactors
inAccuracyRadiotherapy*
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Abstract:Inaccuracyradiotherapy,itisdifficulttocalculatedoseaccuratelyduringwedgefields.Inthis

paper,animprovedcorrectedalgorithmofwedgesbasedontheline灢attenuationwasproposed.Theline灢at灢
tenuationcoefficientofwedgeswascalculatedfirstly,thentheactualpathofradialbeaminthewedgewas
calculatedbythe“linearfitting暠accordingtothesizesofwedgessection.Finallythewedgefactorscould
bedeterminedaccurately,andthedosecouldbecorrected.Thedataofthe45degreewedgeinthereport
ofAAPM55wereusedtomakethecalculationandverificaton.Usingthisalgorithm,amountofmeasured
dataweredecreased,theaccuracyofcalculationcouldbeassured,andthejobofphysiciancouldbere灢
duced,sothisalgorithmcouldbeappliedinthetreatmentplanningsystemasaneffectivecalculation
methodofwedgesfield.
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